Canal<=/ Informe de Ensayo

ol s g EN S AY O
de Isabel Il gestion o _ e 247 L)
Subdireccion de Calidad de las Aguas
C/ Santa Engracia, 125. 28003-Madrid
. Tfno. 91 - 545 10 00 ) )
Cliente Fax. 91 - 545 14 42 Lugar Realizacion
Subdireccién de Conservacion de Laboratorio Central
Infraestructuras de Abastecimiento C/ Santa Engracia, 125
Canal de Isabel Il Gestion S.A. 28003-Madrid
C/ Santa Engracia, 125
28003-Madrid Informe N° | 22607
Cédigo de Muestra : 606013 Procedimiento de Toma de Muestra : PNT-038 Rev. 5 Acreditado
Tipo de Muestra:  Agua de Consumo Fecha de Toma de Muestra : 29/10/2013
Tipo de Analisis :  Anélisis de Control de Red uestra tomada por :  Mariano Bricefio Hernanz
Punto de Toma de Muestra : Depdsito Urbanizacion Monteacevedo. Entrada |, Nuevo Baztan
Recibido el dia : 29/10/2013 Comienzo Analisis : 29/10/2013 Revisado el dia:  30/10/2013
por: Raul Dugue Redondo Fin Analisis : 30/10/2013 por: Davinia Carlavilla Martinez
Limites RD 140/03
Pardmetro Valor Unidades Incert. LD.* Min Max Procedimiento Acreditado
Color <5 mg/L Pt-Co N.A. - - 16 PNT-062 Rev. 2 Si
Turbidez <05 U.N.F. N.A. 0,17 - 6 PNT-036 Rev. 7 Si
pH 9,18 Ud. 0,10 - 6,50 9,50  PNT-037 Rev. 4 Si
Conductividad 132 pSflcm 20 °C 5% 0,25 - 2.500 PNT-051 Rev. 4 Si |
Nitritos <0,050 mg NO2/L N.A. 0,002 - 0,50 PNT-228 Rev. 4 Si |
Amonio 0,35 mg NH4/L 3% 0,01 - 0,50 PNT-227 Rev. 7 Si
Cloro libre residual <0,15 mg/L N.A. 0,03 0 1 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro combinado residual 0,82 mg/L 29 % 0,03 0 2 PNT-060 Rev. 8 Si |
Cloro Total 0,82 mg/L 29 % 0,03 - - PNT-080 Rev. 8 Si
Bacterias coliformes (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. “ - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Escherichia coli (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. - - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Carbono Orgénico Total (NPOC) 1,5 mg/L 11% 0,1 - - PNT-233 Rev. 5 Si
Nitrato 2,11 mg NO3/L 21 % - - 50 PNT-129 Rev. 3 Si
Los datos de este informe se refieren Gnicamente a la muestra ensayada.
Elinforme solo puede ser reproducido, y en su folalidad, Gnlcamente con el consentimiento previo del laboratorio emisor.
(*) L.D. : Limite de Deteccidn, validado internamente, no incluido en el Alcance de la Acreditacion,
(**) Informacién disponible a peticion de los clientes.
NAPR: Resultado No Apto Para el Recuento que impide caracterizar los microorganismos detectados
DCPC: Se detecta el microorganismo buscado pero existe Demasiada Confluencia Para Contar
Direccién Técnica
Dulce Maria Gonzalez Ramos

Fecha Impresion ; 30/10/2013 Pégina 1 de 1
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Subdireccion de Calidad de las Aguas
C/ Santa Engracia, 125. 28003-Madrid
& t Tfno. 91 - 545 10 00 »
liente Fax. 91 - 545 14 42 Lugar Realizacion
Ayuntamiento de NUEVO BAZTAN Laboratorio Central
C/ Santa Engracia, 125
Plaza de la Iglesia, s/n 28003-Madrid
28514-Nuevo Baztan Informe N° 29613
Codigo de Muestra : 606000 Procedimiento de Toma de Muestra : PNT-038 Rev.5  Acreditado
Tipo de Muestra:  Agua de Consumo Fecha de Toma de Muestra : 29/10/2013
Tipo de Andlisis ;  Analisis de Control de Red Muestra tomada por ! Mariano Bricefio Hernanz
Punto de Toma de Nuestra ; Fuente plblica C/ Prado (Frente a la policia local) , Nuevo Baztan
Recibido el dia : 29/10/2013 Comienzo Analisis : 29/10/2013 Revisado el dia:  30/10/2013
por: Raul Duque Redondo Fin Analisis : 30/10/2013 por : Davinia Carlavilla Martinez
Limites RD 140/03
Parametro Valor Unidades Incert, LD.* Min Max Procedimiento Acreditado
Color <5 mg/L PI-Co N.A. - = 16 PNT-062 Rev. 2 Si
Turbidez <0,5 U.NF. N.A. 0,17 - 5 PNT-036 Rey. 7 Si
pH 8,85 Ud. 0,10 - 6,50 9.50 PNT-037 Rev. 4 Si
Conductividad 127 pSfcm 20 °C 5% 0,25 = 2500  PNT-051 Rev. 4 Si
Nitritos 0,063 mg NO2/L 9% 0,002 “ 0,50  PNT-228 Rev. 4 Si
Amonio 0,38 mg NH4/L 3% 0,01 - 0,50  PNT-227 Rev. 7 Si
Cloro libre residual <0,15 mg/L N.A. 0,03 0 1 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro combinado residual 0,96 mg/L 29% 0,03 0 2 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro Total 0,96 mg/l 29% 0,03 - - PNT-080 Rev. 8 Si
Bacterias coliformes (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A., - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Escherichia coli (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. . - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Carbono Orgénico Total (NFOC) 1,5 mo/L 1% 0,1 - - PNT-233 Rev. 5 Si
Nitrato 217 mg NO3/L 21 % - = 50 PNT-129 Rev. 3 Si
Los datos de eslte informe se refieren Gnicamente a la muestra ensayada.
El informe solo puede ser reproducido, y en su tolalidad, inicamente con el consentimiento previo del laboratorio emisor.
(") L.D. : Limile de Deteccion, validado internamente, no incluido en el Alcance de la Acreditacion,
(**) Informacién disponible a peticién de los clientes.
MAPR: Rasullado No Aplo Para el Recuento que impide caraclerizar los microorganismos detectados
DCPC: Se deltecta el microorganismo buscado pero exisle Demasiada Confluencia Para Contar
Direccién Técnica
Dulce Marfa Gonzalez Ramos
Fecha Impresion : 30/10/2013 Pagina 1 de 1
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Subdireccion de Calidad de las Aguas
C/ Santa Engracia, 125, 28003-Madrid
. Tfno. 91 - 545 10 00 . i
Cliente Fax. 91 - 545 14 42 Lugar Realizacion
Ayuntamiento de NUEVO BAZTAN Laboratorio Central
C/ Santa Engracia, 125
Plaza de la Iglesia, s/n 28003-Madrid
28514-Nuevo Baztan Informe N° v 29610
Codigo de Muestra : 606007 Procedimiento de Toma de Muestra : PNT-038 Rev. 5 Acreditado
Tipo de Muestra:  Agua de Consumo Fecha de Toma de Muestra : 29/10/2013
Tipo de Andlisis :  Analisis de Control de Red Muesira tomada por:  Mariano Bricefio Hernanz
Punto de Toma de Muestra : C\ Glasgow, 1-3 (C.E.I.P Juan de Goyeneche - Urb. Eurovillas) - Grifo cocina, Nuevo
Baztan
Recibido el dia : 29/10/2013 Comienzo Anilisis : 29/10/2013 Revisado el dia:  30/10/2013
por: Raul Duque Redondo Fin Analisis : 30/10/2013 por: Davinia Carlavilla Martinez
Limites RD 140/03
Pardmetro Valor Unidades Incert. LD.* Min Max Procedimiento Acreditado
Color <5 mg/L Pt-Co N.A. - - 15 PNT-062 Rev. 2 Si
Turbidez <0,5 U.N.F. N.A. 0,17 - 5 PNT-036 Rev. 7 Si
pH 8,46 Ud. 0,10 = 6,50 9,50 PNT-037 Rev. 4 Si
Conductividad 125 pSfcm 20 °C 5% 0,25 - 2.500 PNT-051 Rev. 4 Si
Nitritos <0,060 mg NO2/L N.A. 0,002 - 0,50 PNT-228 Rev. 4 Si
Amonio 0,39 mg NH4/L 3% 0,01 > 0,50 PNT-227 Rev. 7 Si
Cloro libre residual <0,15 mg/L N.A. 0,03 0 1 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro combinado residual 0,92 mg/L 29 % 0,03 0 2 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro Total 0,92 mg/L 29 % 0,03 “ - PNT-060 Rev. 8 Si
Bacterias coliformes (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. - s 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Escherichia coli (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. - - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Carbono Organico Total (NPOC) 2,9 mg/L 11% 0,1 - - PNT-233 Rev. § Si
Nitrato 2,16 mg NO3/L 21 % - - 50 PNT-129 Rev. 3 Si

Los datos de este inferme se refieren (inicamente a la muestra ensayada.

Elinforme solo puede ser reproducido, y en su tolalidad, dnicamente con el consentimiento previo del laboralorio emisor.
(*) L.D. : Limite de Deteccion, validado Internamente, no incluido en el Alcance de la Acreditacion.

(*) Informacién disponible a paticidn de los clientes.

NAPR: Resultado No Apto Para el Recuento que impide caracterizar los microorganismos detectados

DCPC: Se detecta el microorganismo buscado pero existe Demasiada Confluencia Para Conlar

Direccion Técnica
Dulce Maria Gonzélez Ramos

Fecha Impresion : 30/10/2013 Pagina 1 de 1
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Subdireccidn de Calidad de las Aguas
G/ Santa Engracia, 125. 28003-Madrid
Tfno. 91 - 545 10 00 L
Cliente Fax. 91 -545 14 42 Lugar Realizacién
Subdireccion de Conservacion de Laboratorio Central
Infraestructuras de Abastecimiento C/ Santa Engracia, 1256
Canal de |sabel || Gestion S.A. 28003-Madrid
C/ Santa Engracia, 125
28003-Madrid Informe N° 22608
Cédigo de Muestra : 605995 Procedimiento de Toma de Muestra : PNT-038 Rev. 5 Acreditado
Tipo de Muestra: Agua de Consumo Fecha de Toma de Muestra : 29/10/2013
Tipo de Analisis :  Analisis de Control de Red Muestra tomada por:  Mariano Bricefio Hernanz
Punfo de Toma de Muestra : Depésito Urbanizacion Eurovillas. Grifo en entrada (C/ Ronda de Hispanoamérica) ,
Nuevo Baztan
Recibido el dia : 29/10/2013 Comienzo Analisis : 29/10/2013 Revisado el dia:  30/10/2013
por: Raul Duque Redondo Fin Analisis : 30/10/2013 por : Davinia Carlavilla Martinez
Limites RD 140/03
Parametro Valor Unidades Incert. LD Min Max Procedimiento Acreditado
Olor 0 1.D. - - - 3 PNT-061 Rev. 1 No
Sabor 0 LD, - - = 3 PNT-061 Rev. 1 No
Color <5 mg/L Pt-Co N.A. - ] 15 PNT-082 Rev. 2 Si
Turbidez <0,5 U.N.F. N.A. 0,17 = 5 PNT-036 Rev. 7 Si
pH 8,87 Ud. 0,10 - 6,50 9,50  PNT-037 Rev. 4 Si
Conductividad 128 pSfem 20 °C 5% 0,25 - 2500 PNT-051 Rev. 4 Si
Nitritos 0,065 mg NO2/L 9% 0,002 - 050 PNT-228 Rev. 4 Si
Amonia 0,37 mg NH4/L 3% 0,01 = 050  PNT-227 Rev. 7 Si
Cloro libre residual <0,16 mg/L N.A. 0,03 0 1 PNT-0860 Rev. 8 Si
Cloro combinado residual 0,92 mg/L 29 % 0,03 0 2 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro Total 0,92 mg/L 29 % 0,03 - - PNT-060 Rev. 8 Si
Bacterias coliformes (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. - - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Escherichia coli (Recuento) 0 UFC/100 mL N.A. - < 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Carbono Organico Total (NPOC) 1,5 mg/L 1% 0,1 = - PNT-233 Rev. 5 Si
Nitrato 2,16 mg NO3/L 21% - - 50 PNT-129 Rev. 3 Si
Los datos de esle informe se refieren (inicamente a la muestra ensayada.
Elinforme solo puede ser reproducido, y en su totalidad, tinicamente con el consentimiento previo del laboralorio emisor.
() L.D. : Limite de Deteccion, validade internamente, no incluido en el Alcance de la Acreditacitn.
(**) Informacién disponible a pelicion de los clientes.
NAPR: Resullado No Aplo Para el Recuento que impide caraclerizar los microorganismos delectados
DCPC: Se detecta el microorganismo buscado pero exlsle Demasiada Confluencia Para Conlar
Direccion Técnica
Dulce Marf. zalez Ramos

Fecha Impresion : 30/10/2013 Pégina 1 de 1
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Subdireccion de Calidad de las Aguas

C/ Santa Engracia, 125, 28003-Madrid
Tfno. 91 - 545 10 00

Gliente Fax. 91 - 545 14 42 Lugar Realizacidn
Ayuntamiento de NUEVO BAZTAN Laboratorio Central

C/ Santa Engracia, 125
Plaza de la Iglesia, s/n 28003-Madrid
28514-Nuevo Baztan Informe N° i 22609
Cddigo de Muestra : 606002 Procedimiento de Toma de Muestra : PNT-038 Rev. 5 Acreditado
Tipo de Muesfra: Agua de Consumo Fecha de Toma de Muestra : 29/10/2013
Tipo de Andlisis :  Analisis de Control de Red Muestra tomada por:  Mariano Bricefio Hernanz
Punto de Toma de Muestra ; Depésito Urbanizacién Eurovillas. Salida , Nuevo Baztan
Recibido el dia : 29/10/2013 Comienzo Analisis : 29/10/2013 Revisado el dia: 30/10/2013
por: Raul Dugue Redondo Fin Andlisis : 30/10/2013 por: Davinia Carlavilla Martinez

Limites RD 140/03

Pardmetro Valor Unidades Incert. LD.* Min Max Procedimiento Acreditado
Color <5 mgl/L Pt-Co N.A. - - 15 PNT-062 Rev. 2 Si
Turbidez <0,5 U.N.F, N.A. 0,17 - 5 PNT-036 Rev. 7 Si
pH 8,25 Ud. 0,10 - 6,50 9,50  PNT-037 Rev. 4 Si
Conductividad 127 pSlem 20 °C 5% 0,25 2 2.500 PNT-051 Rev. 4 Si
Nitritos 0,231 mg NO2/L 2% 0,002 - 0,50  PNT-228 Rev. 4 Si
Amonio 0,25 mg NH4/L 5% 0,01 - 0,50  PNT-227 Rev. 7 Si
Cloro libre residual <0,15 mg/L N.A. 0,03 0 1 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro combinado residual 0,55 mg/L 29 % 0,03 0 2 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro Total 0,55 mg/l 29 % 0,03 - - PNT-060 Rev. 8 Si
Bacterias coliformes (Recuento) 0 UFC/M00 mL N.A. - - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Escherichia coli (Recuento) 0 UFCMO0 mL N.A. - - 0 PNT-234 Rev. 1 Si
Carbono Orgénico Total (NPOC) 1,4 mg/L 1% 0.1 - - PNT-233 Rev. 5 Si
Nitrato 2,14 mg NO3/L 21% - - 50 PNT-129 Rev. 3 Si

Los datos de esle Informe se refieren (nicamente a la muestra ensayada.

El informe solo puede ser reproducido, y en su lolalidad, Gnicamenlte con el consenlimiento previo del laboratorio emisor.
(") L.D. : Limite de Detecci6n, validado internamente, no incluido en el Alcance de la Acreditacién.

(**) Informacién disponible a peficién de los clientes.

NAPR: Resultado No Apto Para el Recuento que impide caracterizar los microorganismos delectados

DCPC: Se delecta et microorganismo buscado pero exisle Demasiada Confluencia Para Contar

Direccion Técnica
Dulce Marla Gonzalez Ramos

Fecha Impresion : 30/10/2013 Pagina 1 de 1
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Subdireccion de Calidad de las Aguas

Cf Sanla Engracia, 125. 28003-Madrid
Tino. 91 - 545 10 00

Cliente Fax. 91 - 545 14 42 Lugar Realizacldn
Ayuniamientc de NUEVO BAZTAN Laboralorio Cenlral
Cf Santa Engracia, 125
Plaza de [a lglesia, sfin 28003-Madrid
28514-Nuevo Baztan Infarma N° . pog12
Cédigo de Muesira : 606001 Procedimiento de Toma de Muestra : PNT-038 Rev. 5 Acredilado
Tipo de Musstra @ Agua de Consumo Fecha de Toma de Muestra :  29/10/2013
Tipe de Andlisis :  Analisis de Control de Red Muestra tomada por : Mariano Briceio Hernanz
Punto de Toma do Muestra © G\ Frankfurl,  {Urb. Eurovillas) - Grifo exteror |, Nuevo Bazian
Recibido el dia : 291042013 Comlenzo Andlisis ; 201062013 Revisado el dia :  30/10/2013
por: Raul Duque Redondo Fin Andlisis : 30r1v2013 por:  Davinia Carlavilia Martinez
Limltes  RD 140403

Pardmuotro Valor Unidades Incerl. LD Min Max Procedimiento Acreditado
Color <5 mgfl Pl-Co MLA, - . 15 PNT-062 Rav, 2 Si
Turbidez =05 U.MF. M.A. 0,17 - b PHT-036 Ray. 7 Si
pH 8,38 Ud. 0,10 - 6,50 8,50  PNT-037 Rev. 4 Si
Conduclividad 141 pSfem 20 °C 5% 0,25 - 2500 PNT-051 Rav, 4 5i
Milritos 0,758 mg NO2/L 2% 0,002 - 050  PNT-228 Rev. 4 &l
Amonio <0,20 myg NH4/L M.A 0,01 = 0,50  PNT-227 Rev. 7 8i
Cloro libre residual =0,15 magil M.A 0,03 1] 1 PNT-060 Rev. 8 Si
Cloro combinado residual =0,15 mgilL MLA, 0,03 0 2 PHNT-060 Rov, & Si
Cloro Tolal <0,15 mgfl M.A, 0,03 - - PNT-060 Rev. B Si
Baclerias coliformes (Recuenio) 0 UFGHMOD mL WA - = 0 PHT-234 Hev. 1 Si
Escherichia coli (Recuanlo) 0 UFGAHO0 mL N.A - - 1] PNT-234 Rev. 1 Si
Carbono Orgénico Total (NPOC) 1,7 mgil 1% 0.1 - - PMT-233 Rev. § Si
Nilralo 2,08 mg MO3/L 21 % - - &0 PNT-128 Rev. 3 a8l
Loz datos de esie informe s& refieren Gnicamente a la muestra ensayada,
El infarme selo puede sar reproduckio, y en su lotalidad, inlcamente con el consentimiento previo del laboraloro emisor,
(") LiCx : Limite de Deteccidn, velidado internamante, no incluido en el Alcance de la Acredilacisn,
{**} Informacibn disponible a pebicidn de los cllantes.
HAPR: Resullado Mo Apto Para el Recuanio que impide caraclerizar los microorganismos delactados
DCEPC: 5o detecta el microsrgansmo buscado pero axiste Demasiada Confluencla Para Confar

Direccién Técnica

Dulee Maria Gonzélez Ramos

Fecha Impresitn : 301072013 Pégina 1 de 1
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